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EMPRESA UNION TEMPORAL IJP NIT/C.C. 830,086,683-0
SOLICITANTE ANA MILENA MATUTE SALAZAR
CARGO N.E.
DIRECCIÓN CAMPO PALAGUA CIUDAD PUERTO BOYACA
TELÉFONO 7383658 FAX 7383011
E-MAIL inghseqpalagua@ecopetrol.com.co
COTIZACIÓN N° C34-09-1376 FECHA
CONTRATO N° N.E. FECHA 0000-00-00

PRODUCTO FILTROS PM-10
MUESTREO A CARGO DE ANTEK S.A.
PLAN DE MUESTREO ANTEK N° C143-09-0713
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO MPC-5.7-64
LUGAR DE MUESTREO CAMPO PALAGUA
FECHA DE MUESTREO 2009-10-29 AL 2009-11-07
TIPO DE MUESTREO N.E.
FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS 2009-11-11
FECHA ANÁLISIS 2009-11-11 AL 2009-11-25

INICIAL FINAL

g g

35883 FILTRO No 994 GRAVIMÉTRICA 3,3955 3,3982

35884 FILTRO No 995 GRAVIMÉTRICA 3,4798 3,4907

35885 FILTRO No 996 GRAVIMÉTRICA 3,4744 3,4823

35886 FILTRO No 997 GRAVIMÉTRICA 3,4284 3,4369

35887 FILTRO No 998 GRAVIMÉTRICA 3,4710 3,4785

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO N°  AI - 0213

PESO
TÉCNICA 

ANALÍTICA
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DATOS DEL CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

REPORTE DE RESULTADOS

ESTACION Nº 1 BATERIA 1

35887 FILTRO No 998 GRAVIMÉTRICA 3,4710 3,4785

35888 FILTRO No 999 GRAVIMÉTRICA 3,4757 3,4840

35889 FILTRO No 1000 GRAVIMÉTRICA 3,4284 3,4361

35890 FILTRO No 1001 GRAVIMÉTRICA 3,4881 3,4990

35891 FILTRO No 1002 GRAVIMÉTRICA 3,4869 3,4994

35892 FILTRO No 1003 GRAVIMÉTRICA 3,4973 3,5053

35893 FILTRO No 1004 GRAVIMÉTRICA 3,4873 3,5018

35894 FILTRO No 1005 GRAVIMÉTRICA 3,4855 3,5020

35895 FILTRO No 1006 GRAVIMÉTRICA 3,4823 3,5135

35896 FILTRO No 1007 GRAVIMÉTRICA 3,4813 3,4989

35897 FILTRO No 1008 GRAVIMÉTRICA 3,4335 3,4539

35898 FILTRO No 1009 GRAVIMÉTRICA 3,4277 3,4525

35899 FILTRO No 1010 GRAVIMÉTRICA 3,4558 3,4838

35900 FILTRO No 1011 GRAVIMÉTRICA 3,4524 3,4568

35901 FILTRO No 1012 GRAVIMÉTRICA 3,4764 3,5178

35902 FILTRO No 1013 GRAVIMÉTRICA 3,3995 3,9384

35903 FILTRO No 1014 GRAVIMÉTRICA 3,4803 3,4927

35904 FILTRO No 1015 GRAVIMÉTRICA 3,4316 3,4474

35905 FILTRO No 1016 GRAVIMÉTRICA 3,4220 3,4346

35906 FILTRO No 1017 GRAVIMÉTRICA 3,4347 3,4456

35907 FILTRO No 1018 GRAVIMÉTRICA 3,4179 3,4278

35908 FILTRO No 1019 GRAVIMÉTRICA 3,4450 3,4575

35909 FILTRO No 1020 GRAVIMÉTRICA 3,4879 3,5020

35910 FILTRO No 1021 GRAVIMÉTRICA 3,5300 3,5451

35911 FILTRO No 1022 GRAVIMÉTRICA 3,4846 3,5016

35912 FILTRO No 1023 GRAVIMÉTRICA 3,4384 3,4525

35913 FILTRO No 1024 GRAVIMÉTRICA 3,4410 3,4561

35914 FILTRO No 1025 GRAVIMÉTRICA 3,4274 3,4424

35915 FILTRO No 1026 GRAVIMÉTRICA 3,4274 3,4313

35916 FILTRO No 1027 GRAVIMÉTRICA 3,4217 3,4325

35917 FILTRO No 1028 GRAVIMÉTRICA 3,4714 3,4855

35918 FILTRO No 1029 GRAVIMÉTRICA 3,4691 3,4847

35919 FILTRO No 1030 GRAVIMÉTRICA 3,4969 3,5118

35920 FILTRO No 1031 GRAVIMÉTRICA 3,4511 3,4634

35921 FILTRO No 1032 GRAVIMÉTRICA 3,4462 3,4629

35922 FILTRO No 1033 GRAVIMÉTRICA 3,4564 3,4661

35923 FILTRO No 1034 GRAVIMÉTRICA 3,4184
N.E.: NO ESTABLECIDO N.A: NO APLICA

OBSERVACIONES:
MÉTODO DE ANÀLISIS UTILIZADO: EPA, e -CFR, TITULO 40, PARTE 50, APENDICE J.

REVISÓ AUTORIZÓ

LUIS ARTURO SUSPES MARTHA LUCIA CASTAÑEDA
Jefe de Laboratorio Jefe de Calidad del Laboratorio

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

ESTACION Nº 2 AREA INDUSTRIAL

RESULTADOS VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S)

ESTACION Nº 3 BATERIA 2

ESTACION Nº 4 BATERIA 4
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